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Zapytania do SIWZ,

dot. przetargu nieograniczonego 0 wartosci szacunkowej zamdwienia powyzej 200 000
EURO na zakup przyspieszacza liniowego

Nr sprawy: Szp. Leszez./ PN/ 45 /2013

Zamawiajacy informuje, ze wplynely zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia ( SIWZ).

Urzadzenie TomoTherapy zapewnia kompatybilnoé¢ z Systemem  zarzadzania
MOSAIQ poprzez ,,worklist” i transmisj¢ ,,RT Plan” oraz »RT Beams Treatment Record” w
formacie DICOM.
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TomoTherapy Hw ktérym nje Wystepuja nastepujace parametry
* Pakiet 1A — nastgpujace punkty: 1.1, 12,13, 14 15, 1.6, 1.72 I, 26, 2.103.3
4.3,44,0d 5.2 do 5.9, 6.1,6.3,6 4, od7.1do7 10, 8.6, 0d 9.1 do 9.3, 11.1
* Pakiet 1B nastepujace punkty: od | 1 .6,

Odpowieds:

Zamawiajqcy nie dopuszcza.

Odpowiedz:
Zgodnie z STWZ.

' ksportu obrazéw
iazania réwnowaZnego, czyli |
eksportu obrazéw MVCT.
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